Приложение № 2
Техническое задание
 на поставку велоэргометра медицинского

Адрес  поставки Товара: 
- Ленинградская область, г. Волхов, Волховский район, ул. Воронежская, 1; 
[bookmark: _GoBack]Сроки поставки Товара: не более 45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения договора.
Требования к безопасности, качеству Товара: товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании и удостоверяться регистрационным удостоверением и паспортом с инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.
Поставщик гарантирует, что Товар является новым, неиспользованным, не бывшим в употреблении. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течении всего срока годности товара.
Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию.
	№ п./п.
	Наименование, обозначение параметра или требования
	Значение параметра

	1. Назначение

	1.1
	Велоэргометр медицинский далее тренажер, предназначен для проведения физической нагрузкой методом велоэргометрии.
	Соответствие

	2. Общие требования

	2.1
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
	Наличие

	2.2
	Инструкция и паспорт на русском языке
	Наличие

	3. Основные размеры и масса

	3.1
	Габаритные размеры тренажера (при максимальном выдвижении кресла, поднятии стойки под монитор и отведении педали) (ШхДхВ), мм
	Не более 670 х 1580 х 1200

	3.2
	Цветной сенсорный дисплей/панель управления с сенсорной технологией тач-скрин. Диагональ дюйм/мм
	Наличие
Не менее 10.1”/256

	3.3
	Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание тренажера для удобства перемещения
	D=75 мм, 2 шт

	3.4
	Масса тренажера, кг (не более)
	70

	3.5
	Масса маховика, кг (не более)
	15

	3.6
	Максимальная масса пациента, кг
	Не менее 160

	4. Технические и функциональные характеристики тренажера

	4.1
	Встроенный электромагнит с электронным управлением нагрузки
	Наличие

	4.2
	Электропитание от сети 
	220 В, 50 Гц

	4.3
	[bookmark: _Ref276215857]Номинальная потребляемая от сети мощность, не более
	50 ВА

	4.4
	Тип тренажера (посадка)
	Горизонтальный

	4.5
	Регулировка сиденья
	Механическая

	4.6
	Регулировка руля
	Механическая

	4.7
	Регулировка радиуса вращения педалей
	Наличие

	4.8
	Регулировка поручней
	Наличие

	4.9
	Изменение нагрузки в диапазоне:
Нижняя граница
Верхняя граница
	
5 Вт
500 Вт

	4.10
	Дискретность (шаг) установки нагрузки 
	5 Вт

	4.11
	Система нагружения
	Электромагнитная

	4.12
	Промышленный поликлиновой ремень
	Наличие

	4.13
	Регулирующиеся ножки для компенсации неровностей пола, шт
	4

	4.14
	Телеметрия (блок настройки) – синхронизации дополнительного оборудования
	Наличие

	4.15
	Активная реабилитация нижних конечностей
	Наличие

	4.16
	Биологическая обратная связь
	Наличие

	4.17
	Встроенные программы тренировок 
	Не менее 13 шт.

	4.18
	Протоколы нагрузки:
· Горка
· Изокинетическая
· Калории
· Кардио
· Контроль пульса
· Непрерывная 
· Непрерывно-возрастающий Ступенчатый
· Непрерывно-возрастающий РЭМП
· Переменная нагрузка
· Постоянная
· Прерывистая
· Тройная горка
· Холм
	Наличие

	4.19
	Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента
	Наличие

	4.20
	Время тренировки:
Нижняя граница
Верхняя граница
	
1 мин
180 мин

	4.21
	Возможность установки неограниченного времени тренировки
	Наличие

	4.22
	Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее тренажера:
· количество оборотов (скорость в об/мин);
· время тренировки 
· регулировка сопротивления (мощность нагрузки)
· расстояние "пройденное" пациентом 
· текущая тренировочная программа
· энергозатраты в ккал
	Наличие

	4.23
	Показания ЧСС  
	Наличие

	4.24
	Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели тренажера
	Наличие

	4.25
	Возможность корректировать тренировочные программы
	Наличие

	4.26
	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие

	5. Комплектация

	5.1
	Велоэргометр медицинский, шт
	1 шт.

	5.2
	Шнур питания сетевой, шт
	1 шт.

	5.3
	Руководство по эксплуатации, шт
	1 шт.

	5.4
	Паспорт, шт
	1 шт.

	6. Обработка, эксплуатация и обслуживание

	6.1
	Обработка дезинфицирующими средствами
	Возможно

	6.2
	Средний срок службы тренажера, лет 
	Не менее 5

	6.3
	Гарантийное бесплатное обслуживание тренажера, мес 
	Не менее 12



